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1. Utilisation prévue/Public concerné/Contre-indications

Utilisation prévue et conseils relatifs aux tire-laits
Les tire-laits sont prévus pour être utilisés par des femmes allaitantes à l’hôpital ou à 
la maison pour exprimer le lait maternel. Ils aident à atténuer les symptômes d’engor-
gement en exprimant le lait. En cas de mastite, les tire-laits facilitent le processus de 
guérison par l’expression du lait maternel du sein enflammé. Les tire-laits permettent 
de soulager les mamelons douloureux et présentant des crevasses, et de faire res-
sortir les mamelons plats ou ombiliqués. Ils permettent également aux mères d’admi-
nistrer le lait maternel à leur bébé lorsque celui-ci ne peut pas être nourri directement 
au sein pour de multiples raisons, comme des difficultés à téter, une fente palatine ou 
lorsque le bébé est prématuré.

Public cible/utilisateur
Les femmes allaitantes, qu’elles soient adolescentes ou adultes. De nombreuses 
femmes trouvent commode ou même nécessaire, d’utiliser un tire-lait pour exprimer 
et conserver leur lait lorsqu’elles ont repris le travail, sont en voyage ou séparées de 
quelque façon que ce soit de leur bébé. Elles sont souvent ravies d’apprendre qu’un 
tire-lait peut être utilisé en tant que complément à l’allaitement et que certains sont 
conçus pour imiter la succion d’un bébé au sein.

Contre-indications
Il n’existe aucune contre-indication connue au tire-lait Symphony*.

Description du produit
Le tire-lait Symphony multi-utilisatrice est fourni avec la carte de programmation 
Symphony PLUS qui imite les schémas de succion du tire-lait. La carte de pro-
grammation dispose de deux programmes. L’objectif du programme INITIATE est 
d’initier la production de lait grâce à la technologie d’initiation Medela. Le programme 
MAINTAIN a été conçu pour démarrer et maintenir la production de lait grâce à la 
technologie 2-Phase Expression.

Dans certains cas, le tire-lait Symphony est fourni avec la carte de programmation 
Standard qui imite les schémas de succion du tire-lait. Ce programme a été conçu 
pour démarrer et maintenir la production de lait grâce à la technologie 2-Phase Ex-
pression. La carte Standard peut servir à initier la lactation, mais Medela recommande 
d’utiliser le programme INITIATE de la carte de programmation Symphony PLUS.

La technologie 2-Phase Expression imite le rythme naturel de succion du nourrisson. 
Les cycles de stimulation courts de la phase de stimulation sont suivis de cycles plus 
longs durant la phase d’expression.

*Symphony est une marque commerciale de Medela AG.
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2. Signification des symboles

Les symboles d’avertissement renvoient à des instructions importantes en matière 
de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures aux 
utilisatrices ou endommager le tire-lait. Il existe plusieurs symboles/expressions 
d’avertissement. Ceux-ci ont les significations suivantes :

Symboles présents sur l’emballage

Ce symbole indique que le matériau peut être recyclé selon les réglementations 
en vigueur.

Ce symbole indique que l’emballage est en carton.

Ce symbole indique que l’appareil doit être conservé à l’abri de la lumière 
directe du soleil.

Ce symbole indique que l’appareil est fragile et doit être manipulé avec précaution.

Ce symbole indique la limite de température à ne pas dépasser en fonctionne-
ment, pendant le transport et le stockage.

Ce symbole indique le taux d’humidité maximal à respecter pour l’utilisation,  
le transport et le stockage.

Ce symbole indique la limite de pression atmosphérique à ne pas dépasser  
en fonctionnement, pendant le transport et le stockage.

Ce symbole indique que l’appareil doit être conservé dans un endroit sec.

Ce symbole indique que l’emballage contient des produits destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement N° 1935/2004.

Ce symbole fait référence aux codes articles internationaux (GTIN) GSI uniques.

Symboles présents sur l’appareil

Ce symbole indique qu’il faut se référer au mode d’emploi.

Ce symbole indique la conformité aux principales exigences de la Directive  
du Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993 portant sur les dispositifs médicaux.

Avertissement
Peut engendrer des blessures graves  
ou la mort.

Remarque
Peut endommager le matériel. 

Mise en garde
Peut provoquer des blessures légères. 

Info
Informations utiles ou importantes  
non relatives à la sécurité. 

i

i
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Ce symbole fait référence au fabricant.

Ce symbole indique que l’appareil ne doit pas être mis au rebut avec les 
déchets ménagers non triés (UE exclusivement).

Ce symbole indique la conformité aux exigences de sécurité supplémentaires des 
États-Unis et du Canada en ce qui concerne les dispositifs médicaux électriques.

Ce symbole fait référence à une partie appliquée de type BF.

Ce symbole indique le numéro de série affecté à l’appareil par le fabricant.

Ce symbole indique le numéro de référence affecté à l’appareil par le fabricant.

Ce symbole fait référence à la protection contre la pénétration d’objets solides 
étrangers et contre les conséquences dommageables des projections d’eau.

Ce symbole indique la date de fabrication (quatre chiffres pour l’année et deux 
chiffres pour le mois).

Ce symbole indique une protection de classe II contre les électrocutions grâce 
au renforcement ou au doublement de l’isolation. 

Ce symbole fait référence au fusible (pour l’identification des boîtes à fusibles 
ou de leur emplacement).

Ce symbole indique que la sécurité de la boîte à fusibles a été testée.

Ce symbole indique que le cache de la prise électrique doit être relevé.

Bouton  
marche/arrêt

Bouton  
d’écoulement

Bouton de réglage  
du niveau de vide

Symboles présents à l’écran

Indicateur du niveau de vide, phase de stimulation - Carte de programmation 
Standard et carte de programmation Symphony PLUS (programme MAINTAIN).

Indicateur du niveau de vide, phase d’expression - Carte de programmation 
Standard et carte de programmation Symphony PLUS (programme MAINTAIN).

Indicateur du niveau de vide - Carte de programmation Symphony PLUS  
(programme INITIATE).
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3. Recommandations importantes en matière de sécurité

3.1 Avertissements
Le non-respect des instructions/informations de sécurité ci-dessous peut rendre 
l’appareil dangereux. Ces informations sont valables sous réserve de modifica-
tions techniques.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’électrocution :

l  Conservez l’appareil au sec. Ne l’immergez jamais dans de l’eau ou dans d’autres 
liquides.

l  Ne vaporisez pas et ne versez pas de liquide directement sur le tire-lait.
l  Ne stockez pas et ne placez pas cet appareil à un endroit d’où il risque de chuter ou 

d’être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
l  N’utilisez pas le tire-lait Symphony en prenant un bain ou une douche.
l  Ne saisissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans l’eau. Débranchez-le 

immédiatement.
l  Débranchez toujours le tire-lait Symphony dès que vous avez fini de l’utiliser.

AVERTISSEMENT : Pour éviter les  
risques d’incendie, d’électrocution ou de brûlures graves :

l  Le tire-lait Symphony n’est pas thermorésistant : maintenez-le à distance des radiateurs 
et flammes nues. 

l  N’exposez pas le bloc-moteur à la lumière directe du soleil.
I  Ne faites pas fonctionner le tire-lait Symphony en présence d’aérosols (produits vapori-

sés) ou en cas d’administration d’oxygène.
I  N’utilisez pas cet appareil en présence de mélanges inflammables d’air et de produits 

anesthésiants ou en présence d’oxygène ou de protoxyde d’azote.
I  Ne décongelez pas et ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes/dans une 

casserole d’eau bouillante. L’utilisation d’un four à micro-ondes génère des zones brû-
lantes dans le lait qui risquent de provoquer de graves brûlures sur la bouche du bébé. 
L’utilisation d’un four à micro-ondes risque également de modifier la composition du lait 
maternel.

I  Utilisez exclusivement le cordon d’alimentation fourni avec le tire-lait Symphony. Veillez  
à ce que la tension nominale de l’appareil corresponde à celle de la source de courant.

l  Ne vous servez en aucun cas d’un appareil électrique si le câble d’alimentation est en 
mauvais état ou si l’appareil ne fonctionne pas correctement, est endommagé ou est 
tombé au sol ou dans de l’eau.
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3. Recommandations importantes en matière de sécurité

I  Examinez toujours les cordons d’alimentation avant utilisation pour vérifier qu’ils ne sont 
pas endommagés ou dénudés. En cas de dommages, cessez immédiatement d’utiliser 
le cordon d’alimentation et contactez le représentant local de Medela ou l’organisme  
de location.

l  Ne laissez jamais le tire-lait Symphony sans surveillance lorsqu’il est branché sur une 
alimentation électrique.

l  La mise hors tension de l’appareil n’est garantie qu’une fois que le cordon d’alimentation 
a été débranché de la prise électrique murale.

l  Placez le tire-lait de sorte qu’il soit facile de débrancher le cordon d’alimentation de la 
prise électrique murale.

l  Maintenez le câble d’alimentation éloigné des surfaces chauffantes.

AVERTISSEMENT : Pour éviter les  
problèmes de santé et diminuer les risques de blessures :

I  Nettoyez toutes les pièces réutilisables qui entrent en contact avec le sein et le lait  
maternel avant toute première utilisation, comme indiqué au chapitre 5.1.

I  Nettoyez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel  
immédiatement après utilisation.

I  En cas de trop-plein de lait maternel, nettoyez l’appareil en suivant les instructions  
énoncées au chapitre 5.2.

I  Les accessoires de tire-lait sont des produits à usage personnel conçus pour servir  
à une seule utilisatrice. Ils ne peuvent pas être partagés entre mères.

I  Ne poursuivez pas les séances d’expression durant plus de deux séances consécutives 
si vous n’obtenez aucun résultat.

I  En cas de problèmes ou de douleurs, consultez une spécialiste de la lactation.
I  N’utilisez jamais cet appareil pendant la grossesse, sauf prescription/recommandation 

d’un médecin, car l’expression peut déclencher l’accouchement. 
I  Pour les mères contaminées par l’hépatite B, l’hépatite C ou le virus de l’immunodéfi-

cience humaine (VIH) : exprimer le lait maternel ne réduit pas et n’élimine pas le risque  
de transmission du virus au bébé par le lait maternel.

I  Examinez tous les composants du tire-lait Symphony et toutes les pièces du ou des 
set(s) pour tire-lait avant chaque utilisation. 

l  N’utilisez jamais un appareil, des composants ou des pièces endommagés. 
l  N’utilisez jamais un appareil, des composants ou des pièces présentant de la saleté,  

des moisissures ou d’autres contaminations visibles. 
l  Remplacez les pièces présentant de la moisissure, abîmées ou usées.
l  Le tire-lait Symphony ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. 

Toute réparation doit exclusivement être réalisée par un service technique agréé. Ne 
réparez pas l’appareil vous-même ! Aucune modification de l’appareil n’est autorisée.

l  N’utilisez le tire-lait Symphony que pour l’usage auquel il est destiné, comme décrit  
dans ce manuel.
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3. Recommandations importantes en matière de sécurité

AVERTISSEMENT : Pour éviter les  
problèmes de santé et diminuer les risques de blessures :

l  N’utiliser que des accessoires Medela d’origine.
l  N’utilisez pas d’accessoires de fixation non recommandés par Medela, car cela pourrait 

s’avérer dangereux.
l  Ne modifiez pas les pièces du tire-lait ou du set pour tire-lait.
l  N’utilisez pas le tire-lait Symphony pendant votre sommeil ou en cas de forte somno-

lence.
l  N’utilisez pas le tire-lait Symphony en conduisant un véhicule à moteur.
l  Ne conduisez pas pendant l’expression en mains libres.
l  Ne laissez jamais tomber ou n’insérez jamais d’objet dans les ouvertures ou la tubulure.
l  Ne pas utiliser le tire-lait en extérieur.
l  Une surveillance est nécessaire lorsque le tire-lait Symphony est utilisé à proximité d’enfants.
l  Les appareils de communication à radiofréquences tels que les boîtiers de réseau sans 

fil domestique, les téléphones portables, les téléphones sans fil et leur base, ainsi que 
les talkies-walkies, peuvent influer sur le fonctionnement du tire-lait Symphony. À cause 
de la compatibilité électromagnétique, il est recommandé de conserver une distance 
minimale de 1 mètre entre le tire-lait Symphony et l’équipement sans fil.

Important

l  Les biberons en plastique ainsi que les différentes pièces peuvent être fragilisés 
par la congélation et risquent de se briser en cas de chute.

l  De même, les biberons et les pièces peuvent être endommagés à la suite d’une 
mauvaise manipulation, par exemple en cas de chute, de serrage excessif ou de 
renversement.

l Manipulez prudemment les biberons et les pièces.
l N’utilisez pas le lait maternel si les biberons et les pièces sont endommagés.

3.2 Précautions
Le non-respect des instructions/informations de sécurité ci-dessous peut  
provoquer des blessures mineures. Ces informations sont valables sous  
réserve de modifications techniques.
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3. Recommandations importantes en matière de sécurité

ATTENTION  : Pour éviter tout risque de contamination :

I  Lavez-vous soigneusement les mains avec de l’eau et du savon avant de toucher vos seins, 
le(s) set(s) pour tire-lait et le tire-lait. Évitez de toucher l’intérieur des flacons ou des bagues.

I  N’utilisez que de l’eau potable du robinet ou de l’eau en bouteille pour le nettoyage.
I  Ne rangez pas les pièces lorsqu’elles sont mouillées ou humides, car cela favorise le déve-

loppement de moisissures.

ATTENTION  : Pour éviter les problèmes  
de santé et diminuer les risques de blessures :

I  Le moteur doit être en position verticale lors de l’expression du lait. 
I  Une pression trop ferme des téterelles sur les seins risque d’affecter l’écoulement de lait.
I  N’exprimez pas le lait avec un niveau de vide excessif ou désagréable (douloureux). La 

douleur, comme les éventuelles blessures au mamelon ou au sein, risquent de diminuer 
la production de lait.

I  N’essayez pas de retirer la téterelle du sein pendant l’expression. Arrêtez le tire-lait et insé-
rez un doigt entre le sein et la téterelle pour les séparer. Retirez ensuite la téterelle du sein.

I  Si l’expression est désagréable ou douloureuse, arrêtez l’appareil et insérez un doigt 
entre le sein et la téterelle pour les séparer. Retirez ensuite la téterelle du sein.

I  Ne raccourcissez pas la tubulure entre la téterelle et le tire-lait.
I  N’utilisez aucun produit abrasif de nettoyage/détergent pour nettoyer le tire-lait, ses 

composants ou les pièces du set pour tire-lait.
I  Ne placez jamais le tire-lait dans l’eau, car cela l’endommagerait définitivement.
I  N’utilisez pas les sets pour tire-lait Medela Symphony avec un tire-lait incompatible.
I  N’utilisez pas le tire-lait Medela Symphony avec des sets pour tire-lait incompatibles.
I  N’utilisez pas les sets pour tire-lait à d’autres fins que l’expression du lait maternel.

ATTENTION  : Pour réduire le risque d’électrocution : 

I  Branchez le cordon d’alimentation d’abord sur le tire-lait, puis sur la prise  
électrique murale.

I  Débranchez le tire-lait avant de le nettoyer.
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4. Description du produit

Set pour tire-lait Symphony  
simple ou double (pièces associées)*

Le set pour tire-lait Symphony simple ou double est 
un accessoire qui complète le tire-lait Symphony. 
Il ne doit être utilisé que par une seule mère ; en 
effet, son utilisation par plusieurs femmes pourrait 
entraîner un risque de contamination. Le set double 
se compose de deux pièces de chaque partie.

Le set pour tire-lait inclut :
 
Une téterelle PersonalFit taille M (24 mm); Pour  
savoir comment bien choisir votre taille de téte-
relle, consultez le chapitre 7.1 ou le site  
www.medela.com/personalfit.

1 téterelle PersonalFit™ 
taille M (24 mm)
(pour d’autres tailles  
de téterelle, reportez-vous  
au chapitre 11) 1 connecteur 

PersonalFit™

1 support de valve
2 membranes

1 biberon pour 
lait maternel  
(150 mL, gradué)

1 tuyau en  
silicone (105 cm)

1 capsule

1 membrane  
de protection

1 couvercle de 
protection

1 disque de 
fermeture

1 bague pour biberon
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Tire-lait disponible en location : Symphony

Valise de 
transport

Pour de plus amples informations sur tous les produits Medela, consultez www.medela.com.
*  Les accessoires disponibles à la vente sont indiqués au chapitre 11. Certains articles peuvent ne pas  

être disponibles dans certains pays. Pour plus de détails concernant les produits Medela, consultez  
le site www.medela.com et recherchez un magasin à proximité.

Bouton 
marche/
arrêt

Écran LCD
Bouton d’écoulement

Bouton de 
réglage du 
niveau de vide

Porte-biberon

Protection de la carte et du cordon
Fiche de connexion pour câble allume-cigare

Câble d’alimentation

Carte de program-
mation Symphony 
Standard

Carte de program-
mation Symphony 
PLUS

symphony® 
20

0.
91
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6 

English
Symphony PLUS program card 
for use with the Symphony breastpump

Medela AG
Lättichstrasse 4b 
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
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5.1   Avant la première  
utilisation

5. Nettoyage

l  Utilisez uniquement de l’eau potable 
pour le nettoyage.

l  Démontez et nettoyez toutes les pièces 
qui sont entrées en contact avec le sein 
et le lait maternel immédiatement après 
utilisation afin d’éviter l’assèchement 
de résidus de lait et la prolifération de 
bactéries.

Mise en garde

i

l  Le set pour tire-lait ne nécessite au-
cune maintenance.

l  Veillez à ne pas endommager les pièces 
du set pour tire-lait lors du nettoyage.

l   Si vous les lavez au lave-vaisselle, elles 
peuvent se décolorer sous l’action de 
pigments alimentaires. Ceci n’aura 
aucune incidence sur leur bon fonction-
nement.

l     Assurez-vous de l’absence de condensa-
tion ou de résidus visibles dans le tuyau 
après chaque séance d’expression de 
lait. En cas de présence de traces de lait, 
de condensation ou de résidus visibles 
dans la tubulure, suivez les instructions à 
l’étape 2 du chapitre 5.2.

Remarque

Rincez toutes les pièces, sauf la 
tubulure, à l’eau claire, potable et froide 
(env. 20 °) pour éliminer les protéines. 
Nettoyez ces pièces à l’eau savonneuse 
et chaude (env. 30 °C) pour éliminer les 
matières grasses. Utilisez un produit à 
vaisselle du commerce, de préférence 
sans parfum ni colorant artificiel (pH 
neutre). Rincez les pièces à l’eau claire, 
potable et froide (env. 20 °).

3

Avant d’utiliser le set pour tire-lait 
pour la première fois, nettoyez-le in-
tégralement. Procédez comme suit :

l  Suivez d’abord les instructions 
figurant au chapitre 5.2.

l  Suivez ensuite les instructions 
figurant au chapitre 5.3.
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Comme alternative aux étapes 
3 et 4, vous pouvez nettoyer le set 
pour tire-lait au lave-vaisselle. Placez 
toutes les pièces, à l’exception de la 
tubulure, dans le panier supérieur ou 
dans le bac à couverts. Utilisez un dé-
tergent pour lave-vaisselle disponible 
dans le commerce.

5

5.2 Après chaque utilisation

2

l  Pas de traces de lait, de condensation 
ou de résidus visibles dans la tubulure  
Aucun nettoyage nécessaire.

l  Présence de traces de lait, de 
condensation ou de résidus visibles  
Nettoyez la tubulure comme décrit à 
l’étape 3, puis désinfectez-la en l’immer-
geant pendant 5 minutes dans de l’eau 
bouillante. Secouez-la afin d’éliminer les 
gouttes d’eau. Faites fonctionner le tire-
lait avec le tuyau relié jusqu’au séchage.

Démontez le set pour tire-lait en pièces 
distinctes (biberon, téterelle, raccord, 
membrane, valve, membrane de la valve, 
capsule, membrane de protection et tubu-
lure). Pour retirer la membrane blanche de 
la valve jaune, utilisez deux doigts dont l’un 
pousse doucement sur le «bouton». Vérifiez 
qu’aucune pièce n’est endommagée. Rem-
placez les pièces abîmées ou usées.

4

Séchez les pièces avec un chiffon 
propre ou laissez-les sécher sur un 
chiffon propre.
Placez toutes les pièces propres dans 
un sac de rangement propre ou à un 
endroit propre. Il est important que 
toute l’humidité résiduelle sèche. Ne 
stockez pas les pièces dans un réci-
pient ou un sac hermétique.

Séchage/Stockage ou

1 étape 3

Lave-vaisselle
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5. Nettoyage

5.3 Une fois par jour

3

l   Ne vaporisez pas et ne versez pas de 
liquide directement sur le tire-lait.

l  Utilisez uniquement de l’eau potable 
pour le nettoyage.

l  Démontez et nettoyez toutes les pièces 
qui sont entrées en contact avec le sein 
et le lait maternel immédiatement après 
utilisation afin d’éviter l’assèchement  
de résidus de lait et la prolifération  
de bactéries.

l  Pour chapitre 5.4 Tire-lait  
– Nettoyage et désinfection :  
Débranchez le tire-lait avant de  
le nettoyer.

Mise en garde

i

l  Pour l’étape 2a (chapitre 5.3) : 
Lors de l’ébullition, vous pouvez ajouter 
une cuillère à café d’acide citrique dans 
l’eau pour éviter la formation de calcaire.

Remarque

Nettoyez chaque pièce conformément 
aux instructions des étapes 1, 2 et 3  
du chapitre 5.2.

1

Séchez les pièces avec un chiffon 
propre ou laissez-les sécher sur un 
chiffon propre.
Placez toutes les pièces propres 
dans un sac de rangement propre ou 
à un endroit propre. Il est important 
que toute l’humidité résiduelle sèche. 
Ne stockez pas les pièces dans un 
récipient ou un sac hermétique.

Séchage/Stockage
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21

Pour désinfecter le tire-lait, essuyez le 
moteur avec un linge propre et humide 
(mais non trempé). Vous pouvez utiliser 
un désinfectant à base d’alcool.

Pour nettoyer le tire-lait, essuyez le boîtier 
avec un linge propre et humide (mais non 
trempé). Vous pouvez utiliser de l’eau po-
table et un produit vaisselle de base ou un 
détergent non abrasif.

5.4 Tire-lait – Nettoyage et désinfection

2b

Utilisez les sachets Quick Clean* dans 
le micro-ondes conformément aux 
instructions.

2a

Recouvrez toutes les pièces d’eau, à 
l’exception de la tubulure, et portez à ébul-
lition pendant cinq minutes. En cas de  
présence de traces de lait, de condensa-
tion ou de résidus visibles dans la tubu-
lure, suivez l’étape 2 du chapitre 5.2.

ou

* Accessoires disponibles à la vente : voir chapitre 11.  
Pour plus d’informations, consultez le site  

www.medela.com

Nettoyez et désinfectez le tire-lait selon le besoin.

désinfecter
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6. Préparation à la séance d’expression

l  Pour le chapitre 6.2 Fonctionnement sur 
secteur :  
 Utilisez exclusivement le cordon d’alimentation 
fourni avec le tire-lait Symphony.

l  Assurez-vous que la tension du cordon 
d’alimentation est compatible avec celle de 
l’alimentation électrique.

Avertissement

l  Utilisez exclusivement le tire-lait avec la  
carte de programmation adaptée  
(Symphony Standard ou Symphony PLUS).

Pour les modèles de tire-lait avec batterie :
l  Lorsque l’appareil vous est livré, chargez  

la batterie pendant 12 heures.
l  Le tire-lait peut être utilisé pendant la charge.
l  Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil 

pendant un certain temps, pensez à charger 
la batterie tous les deux mois (12 heures à 
chaque fois).

l  Vous assurez une durée de vie utile optimale 
à la batterie en évitant de la laisser réguliè-
rement se décharger complètement et en 
veillant à ce que le tire-lait soit chargé  
lorsqu’il n’est pas en fonctionnement.

Infoi

1

6.1  Protection de la carte  
et du cordon 

Pour retirer la protection du 
cordon et de la carte, dévis-
sez-la et désengagez-la de la 
glissière.

1

Introduisez le cordon 
d’alimentation dans la fiche 
de connexion électrique à 
l’arrière du tire-lait.

6.2  Fonctionnement  
sur secteur

Durée de l’expression  
(avec batterie chargée  
à 100 %)

environ 60 min

Durée de la charge  
(pour charge complète)

12 heures



95

6. Préparation à la séance d’expression

2 3

Introduisez le cordon dans la pro-
tection de la carte et du cordon en 
formant une boucle autour de la vis.
   Veillez à conserver un jeu suf-

fisant pour pouvoir brancher le 
câble.

Insérez la protection de la carte et 
du cordon dans la glissière située 
à l’arrière jusqu’à ce qu’elle se 
bloque. Serrez la vis. 

6.1  Protection de la carte  
et du cordon 

6.3  Remplacement de  
la carte de programmation

12

Branchez le cordon d’alimenta-
tion sur la prise électrique.

La carte peut être retirée et rempla-
cée dès lors que son logement est 
accessible.
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6. Préparation à la séance d’expression

l  Lavez-vous soigneusement les mains 
(durant au moins une minute) avec de 
l’eau et du savon avant de toucher 
le sein, ainsi que le set pour tire-lait 
et ses différentes pièces propres. 
Séchez-vous les mains à l’aide d’une 
serviette parfaitement propre ou d’un 
essuie-tout à usage unique.

Mise en garde

i

l  N’utilisez que des accessoires Medela 
originaux.

l   Avant utilisation, vérifiez que les pièces 
du set pour tire-lait ne présentent 
aucun signe d’usure ou d’endommage-
ment. Remplacez toute pièce abîmée 
ou usée. 

l   Toutes les pièces doivent être complè-
tement sèches avant utilisation. 

Remarque

l  Exécutez soigneusement toutes les 
étapes de la procédure afin de monter 
correctement le set pour tire-lait. Autre-
ment, vous n’obtiendrez pas un niveau 
de vide adéquat.

Infoi

6.4  Assemblage du set  
pour tire-lait

Poussez la téterelle avec précau-
tion sur le connecteur. Choisissez 
la taille de téterelle qui correspond 
le mieux à vos besoins.
  Voir chapitre 7.1 sur comment 

choisir la bonne taille.

Vissez un biberon Medela sur le 
connecteur. Choisissez une taille 
correspondant à vos besoins.

1

4



97

Placez la membrane blanche à 
l’horizontale sur la valve jaune. 
Appuyez fermement sur la partie 
saillante au dos de la membrane 
afin de l’enclencher dans le plus 
petit orifice de la valve.

Poussez la valve et la membrane sur  
le connecteur.
   Placez la valve latéralement.

Placez la membrane de protection avec  
la partie arrondie vers le haut sur une sur-
face plate. Poussez la capsule membrane 
jusqu’à ce qu’elle s’y emboîte. Connectez 
l’embout du tuyau à la capsule.

Introduisez l’embout du tuyau 
dans l’orifice prévu à cet effet 
sur le connecteur.

32

65
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Ouvrez le couvercle du tire-lait : 
Appuyez sur le bouton ovale situé 
sur le dessus de l’appareil et 
soulevez la poignée.

7

6. Préparation à la séance d’expression

Refermez le couvercle.

10

l   Fermez toujours le couvercle lorsque 
vous exprimez votre lait. Il maintient 
la capsule enfoncée de manière à 
empêcher le niveau de vide de faiblir si 
la capsule se détachait.

Infoi
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9

Centrez le raccord du tuyau dans  
la rainure placée sur le dessus  
du tire-lait. 

8

Fixez solidement la capsule sur la 
membrane du tire-lait afin d’assurer 
l’étanchéité.
   Vérifiez que la capsule est bien em-

boîtée et affleure à la surface.
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7. Expression

Une téterelle à la bonne taille évite la com-
pression de canaux galactophores pendant 
l’expression ; ainsi le sein est vidé de façon 
optimale, avec une efficacité maximale.

Pour vérifier si la téterelle s’adapte correcte-
ment :
1.  Centrez le mamelon dans l’embout de la 

téterelle.
2.  Démarrez le tire-lait et vérifiez les éléments 

suivants :
l  Le mamelon bouge-t-il librement dans 

l’embout ?
l  Constatez-vous qu’une petite partie de 

l’aréole seulement, voire aucune, s’étire 
dans l’embout de la téterelle ?

l  Observez-vous un mouvement doux et rythmé 
du sein à chaque cycle d’aspiration ?

l  Sentez-vous votre sein se vider  
complètement ?

l  Les mamelons sont-ils indolores ?

Si vous avez répondu « non » à au moins 
l’une des questions ci-dessus ou si vous 
rencontrez des difficultés ou éprouvez une 
douleur pendant l’expression, essayez une 
taille plus grande ou plus petite de téterelle 
PersonalFit, ou adressez-vous à une consul-
tante en lactation ou à une sage-femme.
La téterelle PersonalFit est disponible dans 
les tailles suivantes : S (21 mm), M (24 mm),  
L (27 mm), XL (30 mm) ou XXL (36 mm).*

Cette téterelle s’adapte parfaitement.

Cette téterelle est trop petite.

Cette téterelle est trop grande.

7.1  Sélection de la téterelle

*  Voir au chapitre 11 les instructions relatives aux 

commandes

A

B

C

√

x

x
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7. Expression

Le tire-lait Symphony est installé soit avec 
la carte de programmation Symphony PLUS 
soit avec la carte Symphony Standard qui 
génère les schémas de succion du tire-lait. 

La carte de programmation Symphony PLUS 
contient deux programmes d’expression. 
L’objectif du programme INITIATE est d’initier 
la production de lait grâce à la technologie 
d’initiation Medela. Le programme MAINTAIN 
a été conçu pour démarrer et maintenir une 
production de lait grâce à la technologie 
2-Phase Expression. 

La carte de programmation Standard a 
été conçue pour démarrer et maintenir la 
production de lait grâce à la technologie 
2-Phase Expression. Ce programme est 
identique au programme MAINTAIN.  
La carte Standard peut servir à initier  
la lactation, mais Medela recommande 
d’utiliser le programme INITIATE de la  
carte de programmation Symphony PLUS. 

Si vous éprouvez des difficultés à initier la 
lactation, ou pour de plus amples informa-
tions sur le programme à utiliser, contactez 
votre sage-femme ou votre consultante en 
lactation.

Quelle carte de programmation est 
installée ?
Afin d’identifier la carte de programmation 
installée, retirez-la en suivant les instructions 
du chapitre 6.3. Ensuite, insérez-la à nouveau.

7.2  Sélection du programme 
adéquat

Lorsque la carte Symphony Standard est 
installée : 

Vous ne devrez pas sélectionner un pro-
gramme d’expression. La carte contient  
la technologie 2-Phase Expression et  
démarrera la phase de stimulation. Voir  
au chapitre 7.3. pour plus d’informations.

Lorsque la carte Symphony PLUS est 
installée :

Utilisez le programme INITIATE dès la 
naissance : 
l  Jusqu’à ce que vous ayez exprimé au 

moins 20 ml au cours de chacune  des 
trois dernières séances d’expression, OU 

l  Tout au long des cinq premiers jours 
suivant la naissance.  
Si la production de lait n’a pas commencé 
après cinq jours, passez au programme 
MAINTAIN. 

Voir chapitre 7.5. pour plus d’informations.

Utilisez le programme MAINTAIN après la 
montée de lait : 
l  Une fois que vous avez exprimé au moins 

20 ml au total au cours de chacune des 
trois dernières séances d’expression, OU 

l  Le sixième jour après la naissance, selon  
la première éventualité.

Voir chapitre 7.6. pour plus d’informations.
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7. Expression

i

l  Déconnectez toujours le tire-lait  
Symphony de la source d’alimentation 
après l’expression.

Remarque

l   Le programme enregistre le dernier réglage 
d’aspiration appliqué lors de  
la phase de stimulation.

l  Concernant le programme Standard : 
Pour revenir de la phase d’expression à 
la phase de stimulation, appuyez sur le 
bouton « d’écoulement » . Si le lait ne 
s’écoule toujours pas après deux phases 
de stimulation successives, il est recom-
mandé de faire une pause et de patienter 
15 à 30 minutes avant de réessayer. Il est 
également recommandé de se masser les 
seins et de reprendre l’expression en phase 
d’expression.

l  Si le tire-lait Symphony reste en fonc-
tionnement pendant 30 minutes sans 
qu’aucune manipulation ne soit effectuée 
(par exemple, le réglage du vide), il s’éteint 
automatiquement.

Infoi

Appuyez sur le bouton on/off  pour 
allumer le tire-lait. Le programme 
Standard va automatiquement com-
mencer par la phase de stimulation 
après que vous ayez appuyé sur le 
bouton on/off.

7.3  Utilisation :  
Programme Standard

1

4

Réglez le niveau de vide qui vous 
convient pour la phase d’expression 
(voir le chapitre 7.4). Les barres sur 
l’écran indiquent le niveau de vide. 
Plus il y a de barres, plus le niveau  
de vide est important.
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3

Le tire-lait passera automatiquement en phase 
d’expression au bout de deux minutes. 
  Si le lait commence à couler plus tôt,  

appuyez sur le bouton d’écoulement  
pour passer en phase d’expression.

7.3  Utilisation :  
Programme Standard

2

Définissez le niveau de vide qui vous 
semble le plus confortable pour la 
phase de stimulation (voir le chapitre 
7.4). Les gouttes sur l’écran indiquent 
le niveau de vide. Plus il y a de gouttes, 
plus le niveau de vide est élevé.

25

Continuez l’expression jusqu’à ce que vous 
sentiez que votre sein est bien drainé et 
souple (Medela recommande une expres-
sion d’au moins 15 minutes). Éteignez le tire-
lait en appuyant sur le bouton on/off . 

21

Réglez le niveau de vide qui vous convient en 
tournant le bouton de réglage du niveau de 
vide. Dans un premier temps, tournez le bou-
ton vers la droite pour augmenter le niveau de 
vide jusqu’à ce que vous ressentiez une légère 
gêne. Tournez-le ensuite vers la gauche pour 
réduire légèrement le niveau de vide jusqu’à 
ce que cela soit confortable.

7.4  Réglage du niveau de  
vide confortable
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7. Expression

i

l  Utilisez le programme INITIATE dès la 
naissance :

–  Jusqu’à ce que vous ayez exprimé au 
moins 20 ml au cours de chacune des 
trois dernières séances d’expression, 
OU

–  Tout au long des cinq premiers jours. Si 
la production de lait n’a pas commencé 
après cinq jours, passez au programme 
MAINTAIN (voir chapitre 7.6.)

l  Déconnectez toujours le tire-lait  
Symphony de la source d’alimentation 
après l’expression.

Remarque

l   Le programme INITIATE s’active auto-
matiquement pendant 15 minutes. Il est 
important d’achever tout le programme 
INITIATE. Le tire-lait s’éteint automati-
quement.

Infoi 4

Le programme INITIATE s’active auto-
matiquement pendant 15 minutes et 
comprend des phases de stimulation, 
d’expression et de pause. Un signal 
sonore indique la fin du programme. 
L’écran affiche « Fin ». Le tire-lait 
s’éteint automatiquement. 
  Il est important d’achever tout le 

programme INITIATE.

Fin

Appuyez sur le bouton on/off  
pour allumer le tire-lait. L’écran affiche 
le texte suivant : « INITIATE press ».

7.5  Utilisation :  
Programme INITIATE

1
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7. Expression

23

Réglage du niveau de vide de confort 
(voir chapitre 7.4). Les points sur 
l’écran montrent le niveau de vide. 
Plus il y a de points, plus le niveau  
de vide est important. 

Appuyez sur le bouton d’écoulement  
dans les 10 secondes. L’écran affichera 
alors « Départ INITIATE ».

32

INITIATE press 
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7. Expression

i

l  Utilisez le programme MAINTAIN après 
la montée de lait :

–  Une fois que vous avez exprimé au 
moins 20 ml au total au cours de 
chacune des trois dernières séances 
d’expression, OU

–  Le sixième jour, selon la première 
éventualité.

l  Déconnectez toujours le tire-lait  
Symphony de la source d’alimentation 
après l’expression.

Remarque

l   Le programme enregistre le dernier 
réglage d’aspiration appliqué lors de la 
phase de stimulation.

l  Concernant le programme  
MAINTAIN : 
 Pour revenir de la phase d’expression 
à la phase de stimulation, appuyez sur 
le bouton d’écoulement . Si le lait 
ne s’écoule toujours pas après deux 
phases de stimulation successives, il 
est recommandé de faire une pause et 
de patienter 15 à 30 minutes avant de 
réessayer. Il est également recommandé 
de se masser les seins et de reprendre 
l’expression en phase d’expression.

l  Si le tire-lait Symphony reste en fonc-
tionnement pendant 30 minutes sans 
qu’aucune manipulation ne soit effec-
tuée (par exemple, le réglage du vide),  
il s’éteint automatiquement.

Infoi

4

Réglez le niveau de vide qui vous 
convient pour la phase d’expres-
sion (voir le chapitre 7.4). Les barres 
sur l’écran indiquent le niveau de 
vide. Plus il y a de barres, plus le 
niveau de vide est important.

Appuyez sur le bouton on/off  
pour allumer le tire-lait. Le pro-
gramme MAINTAIN va automati-
quement commencer par la phase 
de stimulation après que vous ayez 
appuyé sur le bouton on/off.

7.6  Utilisation :  
Programme MAINTAIN

1
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7. Expression

2

Définissez le niveau de vide confortable 
pendant la phase de stimulation en fai-
sant tourner le bouton de réglage (voir 
le chapitre 7.4). Les gouttes figurant sur 
l’écran montrent le niveau de vide. Plus 
il y a de gouttes, plus le niveau de vide 
est élevé.

3

Le tire-lait passera automatiquement 
en phase d’expression au bout de deux 
minutes. 
  Si le lait commence à couler plus tôt, 

appuyez sur le bouton d’écoulement  
pour passer en phase d’expression.

25

Continuez l’expression jusqu’à ce que 
vous sentiez que votre sein est bien 
drainé et souple (Medela recommande 
une expression d’au moins 15 minutes).
Éteignez le tire-lait en appuyant sur le 
bouton on/off . 
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7. Expression

l  Lavez-vous soigneusement les mains 
(durant au moins une minute) avec de 
l’eau et du savon avant de toucher le 
sein, ainsi que le set pour tire-lait et ses 
différentes pièces propres. Séchez-vous 
les mains à l’aide d’une serviette parfaite-
ment propre ou d’un essuie-tout à usage 
unique.

l  Essuyez-vous légèrement le sein avec un 
linge tiède (n’utilisez pas d’alcool) avant 
de commencer l’expression.

l  Ne tenez pas le set pour tire-lait par le bi-
beron pendant l’expression. Vous risquez 
d’appuyer trop fortement sur le sein et 
pourriez provoquer un blocage des ca-
naux galactophores et un engorgement.

l  Contactez votre sage-femme ou une 
consultante en lactation, si vous n’expri-
mez que très peu de lait ou n’en exprimez 
pas du tout ou si l’expression s’avère 
douloureuse.

Mise en garde

i

l  Déconnectez toujours le tire-lait  
Symphony de la source d’alimentation 
après l’expression.

Remarque

l  Ne pliez pas le tuyau pendant l’expression. 

Infoi

Préparez un biberon et le set pour 
tire-lait pour l’expression. Placez 
une seule capsule membrane du 
tire-lait (voir chapitre 6.4).

7.7  Expression simple

1

4

À la fin de l’expression, placez 
le biberon sur le support ou le 
porte-biberon afin d’éviter qu’il ne 
se renverse.
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7. Expression

Activez le tire-lait en appuyant 
sur le bouton . Sélectionnez le 
programme (voir le chapitre 7.2). 
Faites fonctionner le tire-lait en 
fonction du programme sélec-
tionné (voir les chapitres 7.3, 7.5 
et 7.6).

3
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1

Placez la téterelle sur le sein de sorte que 
le mamelon soit correctement centré 
dans l’embout. Maintenez la téterelle sur le 
sein à l’aide du pouce et de l’index. Soute-
nez le sein avec la paume de la main. 
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5

Fermez le biberon avec un couvercle, 
en ajoutant le disque de fermeture s’il 
y a lieu (suivant le type de biberon).
Conservez le lait maternel en res-
pectant les instructions figurant au 
chapitre 8.

Démarrer

5
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7. Expression

Préparez deux sets d’accessoirs 
pour l’expression. Placez les cap-
sules membrane du tire-lait (voir 
chapitre 6.4). 

7.8  Expression double

1
l  Lavez-vous soigneusement les mains (du-
rant au moins une minute) avec de l’eau et 
du savon avant de toucher le sein, ainsi que 
le set pour tire-lait et ses différentes pièces 
propres. Séchez-vous les mains à l’aide 
d’une serviette parfaitement propre ou d’un 
essuie-tout à usage unique.

l  Essuyez-vous légèrement le sein avec un 
linge tiède (n’utilisez pas d’alcool) avant de 
commencer l’expression.

l  Ne tenez pas le set pour tire-lait par le 
biberon pendant l’expression. Vous risquez 
d’appuyer trop fortement sur le sein et 
pourriez provoquer un blocage des canaux 
galactophores et un engorgement.

l  Contactez votre sage-femme ou une consul-
tante en lactation, si vous n’exprimez que 
très peu de lait ou n’en exprimez pas du tout 
ou si l’expression s’avère douloureuse.

Mise en garde

i

l  Déconnectez toujours le tire-lait  
Symphony de la source d’alimentation 
après l’expression.

Remarque

l  Une expression double permet de gagner 
du temps et accroît la teneur énergétique 
du lait. Elle peut augmenter la production 
de lait et la maintenir sur le long terme. 
Medela recommande la double expression.

l  Ne pliez pas le tuyau pendant l’expression. 

Infoi

Placez la téterelle du deuxième biberon 
sur l’autre sein de sorte que le ma-
melon soit correctement centré dans 
l’embout. Faites fonctionner le tire-lait 
en fonction du programme sélectionné 
(voir les chapitres 7.3, 7.5 et 7.6).

4
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1

Placez la téterelle d’un biberon sur un sein 
de sorte que le mamelon soit correctement 
centré dans l’embout. Maintenez la téterelle 
sur le sein à l’aide du pouce et de l’index. 
Soutenez le sein avec la paume de la main.

2

5

À la fin de l’expression, placez 
les biberons sur le support ou le 
porte-biberon afin d’éviter qu’ils  
ne se renversent.
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Fermez les biberons avec un couvercle, 
en ajoutant le disque de fermeture s’il  
y a lieu (suivant le type de biberon).
Conservez le lait maternel en respectant 
les instructions figurant au chapitre 8.

Activez le tire-lait en appuyant sur  
le bouton .
Sélectionnez le programme (voir  
le chapitre 7.2). 

3

Démarrer

6
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8. Conserver et décongeler le lait maternel

l  Ces règles de conservation et de décongélation du lait maternel sont des recommandations. 
Contactez votre sage-femme ou consultante en lactation pour de plus amples informations.

l  Ne conservez pas le lait maternel dans la porte du réfrigérateur. Choisissez plutôt la partie la 
plus froide du réfrigérateur (à l’arrière de la clayette en verre au-dessus du bac à légumes).

l  Vous pouvez congeler le lait maternel exprimé dans des biberons ou des sachets  
« Pump & Save »*. Remplissez les biberons ou sachets aux 3/4 maximum, de façon  
à laisser de l’espace pour l’expansion éventuelle du lait.

l  Inscrivez la date d’expression et le volume de lait exprimé sur les biberons ou sachets 
« Pump & Save ».

Ne décongelez pas et ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes ou dans une 
casserole d’eau bouillante afin d’éviter toute perte de vitamines, de minéraux et d’autres com-
posants essentiels, et afin d’éviter tout risque de brûlure.

l  Pour préserver les composants du lait maternel, laissez-le décongeler dans le réfrigérateur 
toute la nuit. Vous pouvez également passer le biberon ou le sachet « Pump & Save » sous 
l’eau tiède (37 °C / 98,6 °F max.).

l  Secouez délicatement le biberon ou le sachet « Pump & Save » pour homogénéiser les corps 
gras. Évitez de secouer vigoureusement le lait ou de le mélanger à la cuiller.

8.2  Congélation

8.3  Décongélation

Avertissement

8.1  Conservation

Règles de conservation pour le lait maternel fraîchement exprimé

Température ambiante
16 à 26 °C  
(60 à 78 °F)

Réfrigérateur
4 °C (39 °F)  
ou moins

Congélateur
-18 à -20 °C  
(0 à -4 °F)

Lait maternel  
décongelé

Bébés en 
bonne santé 
et nés à 
terme

≤ 6 heures ≤ 5 jours ≤ 6 mois à  
-18 °C (0 °F)
≤ 12 mois à  
-20 °C (-4 °F)

Décongelé à température 
ambiante : à utiliser dans 
un délai de max. 4 heures

Décongelé à température 
du réfrigérateur :  
à utiliser dans un délai  
de 24 heures

Ne pas recongeler !

Bébé en  
néonatalogie

≤ 4 heures ≤ 4 jours Idéalement :  
≤ 3 mois 

* Pour plus d’informations, consultez le site www.medela.com



113

9. Résolution des problèmes

Problème Solution

Le moteur ne  
fonctionne pas

Assurez-vous que la source d’alimentation secteur/la batterie est opérationnelle.
Vérifiez que l’appareil est allumé.
Vérifiez si la carte de programmation est insérée correctement dans son 
logement à l’arrière du tire-lait.

L’aspiration  
est faible ou 
inexistante

Assemblez le set pour tire-lait selon les instructions détaillées dans la 
section 6.4.
Vérifiez la sécurité de tous les branchements sur le set pour tire-lait et le 
tire-lait.
Exprimez votre lait en vous référant aux instructions du chapitre 7. Assu-
rez-vous que la téterelle est positionnée de façon hermétique sur le sein.
 La membrane blanche doit être positionnée à plat sur la valve jaune. 
Assurez-vous que la valve et la membrane sont propres et intactes. 
Reportez-vous à la section 6.4, « Assemblage du set pour tire-lait ».
l  Les extrémités du tuyau doivent être solidement raccordées au connecteur 

et à l’ouverture de la capsule.
l  La membrane de protection et la capsule doivent être assemblées correc-

tement et la capsule doit être fermement positionnée sur la membrane du 
tire-lait de manière à assurer l’étanchéité.

l  La membrane de protection doit être intacte.
l  Ne pliez pas et n’obstruez pas le tuyau au cours de l’expression.
l  Toutes les pièces du set d’accessoires pour tire-lait doivent être complè-

tement sèches.

En cas de  
débordement

l  Posez le set d’accessoires sur le porte-biberon.
l  Éteignez le tire-lait et débranchez le câble d’alimentation de la prise de 
courant.

l  Nettoyez le tire-lait et la membrane au moyen d’un chiffon humide (non trempé).
l  En cas de présence de traces de lait, de condensation ou de résidus visibles 
dans la tubulure : Nettoyez le set pour tire-lait conformément aux instruc-
tions du chapitre 5.2.

l  Assemblez à nouveau tout le set d’accessoires au tire-lait une fois que les 
pièces sont complètement sèches.

9.1 Résolution des problèmes
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Codes d’erreur
Il est possible que les codes d’erreur décrits ci-après s’affichent. Ils indiquent un problème 

sur l’appareil, ses causes éventuelles et les étapes à suivre pour corriger le problème.

Problèmes possibles Actions

Carte invalide

La carte de programmation n’est pas 
une carte Symphony

–  Vérifiez que vous utilisez la carte de 
programmation adéquate

La carte de programmation est mal 
insérée

–  Vérifiez que la carte est correctement 
positionnée

La carte de programmation est en-
dommagée et ne fonctionne pas

–  Remplacez la carte de programmation

Carte absente

La carte de programmation n’est  
pas insérée

–  Introduisez la carte de programmation

La carte de programmation n’est  
pas complètement insérée

–  Insérez la carte à fond

Batterie faible

Il faudra bientôt recharger la batterie. 
L’appareil émet un bip toutes les  
20 secondes (il reste 15 minutes 
d’expression à compter du début  
de l’indication).

–  Vérifiez que le cordon d’alimentation est 
branché à l’arrière du tire-lait

Surcharge  
du moteur

Le moteur consomme trop de 
courant

–  Contactez l’organisme de location si cette 
erreur se répète

Erreur
Défaillance éventuelle dans l’électro-
nique des commandes 

–  Contactez l’organisme de location si cette 
erreur se répète

Erreur  
aliment.

Défaillance éventuelle dans l’électro-
nique d’alimentation

–  Contactez l’organisme de location si cette 
erreur se répète 

9.2 Codes d’erreur




